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Povzetek
Naslov: Merjenje motoricˇnih znakov pri nevrodegenerativnih boleznih s
pomocˇjo akcelerometrije
Avtor: Urban Kocmut
Povzetek: Nevrologi trenutno merijo in sˇtejejo tremorje pri obolelih osebah
tako, da opazujejo osebo v razlicˇnih pozicijah. Opazujejo predvsem roke.
Nimajo na voljo naprave, s katero bi lahko izmerili tresenje rok obolelih
oseb, ki bi jim te meritve prikazala in naredila preprosto obdelavo podatkov
za lazˇjo analizo. Narejena je bila mobilna aplikacija, ki z uporabo zˇiroskopa
in senzorja pospesˇka izmeri, hrani in vizualizira podatke tremorjev obolelih
oseb. Aplikacija omogocˇa nevrologom pridobiti natancˇne podatke o stanju
obolele osebe, prav tako omogocˇa primerjavo s starimi meritvami in tako
nudi vpogled v napredovanje bolezni. Aplikacija je preprosta za uporabo in
dostopna osebam s slabim vidom in slabim nadzorom prstov.
Kljucˇne besede: android, pametni telefon, parkinson, senzorji, merilnik
pospesˇka, zˇiroskop.

Abstract
Title: Measuring motor signs of neurodegenerative diseases using accelerom-
etery
Author: Urban Kocmut
Neurologists currently measure and count tremors of patients, by observ-
ing them in different positions. They usually observe the patients arms.
They do not have a device which would allow them to measure tremors of
patients, would visualize tremors and would process the measured data for
easier analysis. The developed mobile application solves these problems. It
uses a gyroscope and an accelerometer to measure tremors. The measured
data is saved and visualised. The application allows neurologists to get ac-
curate data about the state of their patients, compare measured data with
previous measurements and so it also allows to track the progress of a pa-
tients disease. The application is simple to use and accessible to people with
bad vision and bad finger control.
Keywords: android, smartphone, parkinson, sensors, accelerometer, gyro-
scope.

Poglavje 1
Uvod
Sodobni pametni telefoni imajo veliko sˇtevilo funkcionalnosti in uporablja jih
velika vecˇina ljudi. Zˇe leta 2012 je 45% odraslih Americˇanov imelo pametni
telefon. V starostni skupini 18 - 29 let kar 66%. [9] Pametni telefoni nam
olajˇsajo sˇtevilna opravila, zato so nepogresˇljiv pripomocˇek v veliko panogah.
Podrocˇje, na katerem pametni telefoni sˇe niso razsˇirjeni, je zdravstvo. Ra-
zlog nam ni znan. Smo se pa odlocˇili, da naredimo mobilno aplikacijo na
podrocˇju zdravstva, natancˇneje, mobilno aplikacijo za merjenje nevrolosˇkih
simptomov. Razlog za to je, da trenutno nevrologi nimajo dobrega nacˇina
za pogosto in objektivno merjenje stanja pacientov s Parkinsonovo boleznijo.
Nasˇa aplikacija omogocˇa merjenje tremorjev, vizualizacijo izmerjenih podat-
kov in posˇiljanje teh podatkov na zunanjo bazo.
Raziskava, pri kateri so uporabili aplikacijo na pametnem telefonu za prido-
bivanje podatkov obolelih, je zˇe bila opravljena. Njen namen je bil razviti
objektivno meritev stanja Parkinsonove bolezni in ugotoviti veljavnost me-
ritve z merjenjem dnevnih nihanj sprememb bolezenskih znakov, preveriti
korelacijo s standardnimi merami za Parkinsonovo bolezen in odziv na do-
paminsko terapijo. V raziskavi so sodelovale osebe, ki imajo Parkinsonovo
bolezen in osebe, ki je nimajo. Sodelujocˇi so morali opraviti pet testov (glas,
tapkanje prstov, hoja, ravnotezˇje in odzivni cˇas). Iz pridobljenih podatkov
so nato s pomocˇjo strojnega ucˇenja pridobili oceno mPDS (mobile Parkinson
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disease score) o napredovanju bolezni. mPDS objektivno ovrednoti rezul-
tate posamicˇnih testov in je ocenjena z lestvico 0 - 100 (viˇsja ocena pomeni
vecˇji napredek bolezni). Raziskava je trajala sˇest mesecev. Ocena mPDS je
za dnevno nihanje bolezenskih znakov zaznala povprecˇno spremembo 13,9
na lestvici 0 - 100. Meritve korelirajo z Movement Disorder Society Unified
Parkinson Disease’s Rating Scale (r = 0.81;P < .001). Ocena mPDS se je
pri odzivu na dopaminsko terapijo v povprecˇju izboljˇsala za 16,3. Raziskava
je priˇsla do zakljucˇka, da ocena mPDS komplementira standardnim meram
za Parkinsonovo bolezen z dodajanjem pogostih in objektivnih meritev, ki
lahko dopolnijo klinicˇno oskrbo in ocenjevanje novih terapij.[1]
Parkinsonova bolezen (PB) je nevrodegenerativna bolezen, pri kateri propa-
dajo nevroni substance nigre (pars compacta), ki proizvajajo zˇivcˇni prenasˇalec
dopamin. Z napredovanjem bolezni propadejo tudi sˇtevilni drugi nevroni v
mozˇganih. Vzrok bolezni ni znan. [14] Za PB so najbolj znacˇilne motnje
gibanja. Poznamo jih vecˇ vrst:
• Ataksija je motena usklajenost miˇsicˇnih gibov.[4]
• Distonija je nevrolosˇka motnja, pri kateri podaljˇsana nehotena miˇsicˇna
krcˇenja povzrocˇijo nesmotrno zvijanje udov in telesa, ponavljanje gibov
in nenormalne polozˇaje telesa.[4]
• Horea je bolezen bazalnih ganglijev, ki se kazˇe s sunkovitimi nekoor-
diniranimi zgibki telesa in grimasiranjem.[4]
• Mioklonus so sunkoviti in asinhroni zgibki udov ali trupa zaradi krcˇenja
ene miˇsice ali vecˇ miˇsic.[4]
• Tremor je nenamerno, ritmicˇno, nihajocˇe gibanje dela telesa.[3] Vecˇina
tremorjev se pojavi v rokah, vendar lahko vplivajo tudi na ude, glavo,
obraz, glas, trup. Vzrok za tremor je pogosto tezˇava v globjih predelih
mozˇgan odgovornih za gibanje.[8] Tremorji se locˇijo na tremorje, ki se
pojavijo pri mirovanju in tremorje, ki se pojavijo pri gibanju.[3]
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• Tourettov sindrom je nevropsiholosˇka motnja znana po trzajih (ne-
hoten, ponavljajocˇ se nagel gib ali zaporedje gibov v podrocˇju dolocˇene
miˇsicˇne skupine, ki jim tudi pacient ne vidi smisla).[4, 10]
• Rigidnost je zmanjˇsana in pocˇasnejˇsa gibljivost zaradi organskih spre-
memb. [4]
• Bradikinezija je upocˇasnjenost gibov.[4]
Te gibalne motnje mocˇno spremenijo zˇivljenje obolelih. Zgodaj v poteku
bolezni se spremeni pisava. Postane manjˇsa (mikrografija). Tudi glas po-
stane tiˇsji in monoton. Bolniki tezˇko opravljajo fina opravila, kot je npr.
zapenjanje drobnih gumbov, sˇivanje. [14] Z napredovanjem bolezni lahko
samostojno opravljajo vedno manj opravil, dokler ne postanejo popolnoma
odvisni od tuje oskrbe.
Pri PB so pomembni redni pregledi, da se lahko preveri stanje bolezni in
ustrezno prilagodi zdravljenje. Trenutno potekajo pregledi v ambulantah,
zato nevrologi nimajo mozˇnosti spremljanja stanja bolnikov izven teh rednih
ambulantnih pregledov. Obstaja tudi tezˇava objektivnega merjenja motenj
gibanja. Nevrologi nimajo pripomocˇka s katerim bi lahko natancˇno izmerili
bolezenske znake pri bolniku s PB. Narejena aplikacija ponuja resˇitev obeh
problemov. Omogocˇa natancˇno merjenje in analizo simptomov v ambulanti
in izven nje ter tako pomaga specialistu pri ocenjevanju stanja bolnika.
Vecˇina motenj gibanja se lahko izmeri z merilniki pospesˇka in zˇiroskopi, ki
so prisotni na skoraj vsakem pametnem telefonu. Meritev se najlazˇje opravi
tako, da pacient v roki drzˇi telefon in opravlja razlicˇne gibe. Pri tem meril-
nik pospesˇka izmeri pospesˇke in zˇiroskop izmeri rotacijo, ki deluje na telefon.
S pridobljenimi podatki se lahko zˇe na preprostem grafu (vrednost senzorja
skozi cˇas meritve) vizualno opazi anomalijo v gibanju.
Pametni telefoni imajo veliko mozˇnosti za povezovanje z drugimi napravami,
zato se lahko izmerjeni podatki posˇljejo v nadaljno analizo na poljubno na-
pravo. Mi smo se odlocˇili za posˇiljanje podatkov na podatkovno bazo. Mozˇno
je tudi prikljucˇiti dodatne senzorje na pametni telefon in tako izboljˇsati nacˇin
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ali natancˇnost merjenja. Mi smo testirali dodatne senzorje predvsem z vi-
dika uporabniˇske izkusˇnje, cˇe uporabnik lazˇje drzˇi drugo napravo namesto
telefona.
Poleg testiranja uporabniˇske izkusˇnje drzˇanja pametnega telefona v primer-
javi z drugacˇnimi napravami, smo testirali uporabniˇsko izkusˇnjo pri uporabi
uporabniˇskega vmesnika. Ker je povprecˇna starost obolelih s PB 58-60 let
[14], nam je bilo pomembno, da je uporabniˇski vmesnik preprost za uporabo
ljudem s slabsˇim znanjem uporabe mobilnih aplikacij in ljudem s slabsˇim
vidom.
Poglavje 2
Mobilna aplikacija
Mobilna aplikacija se ukvarja z merjenje pospesˇka in rotacije. V tem poglavju
predstavimo uporabljene tehnologije, opiˇsemo, kako smo pristopili k razvoju
aplikacije, predstavimo funkcionalnosti in uporabniˇski vmesnik mobilne apli-
kacije. Aplikacija je narejena za operacijski sistem Android 8.1. Na voljo
je na GitHubu (https://github.com/UrbanKocmut/MeNS) v obliki Android
Studio projekta. Za izgradnjo uporablja Gradle.
2.1 Uporabljene tehnologije
V tem podpoglavju predstavimo uporabljene tehnologije. Vsako tehnologijo
na kratko opiˇsemo in obrazlozˇimo, zakaj smo se odlocˇili za njeno uporabo.
Napiˇsemo tudi, kako smo tehnologijo uporabili in nove ugotovitve, ki smo jih
pridobili med razvojem.
Android je s priblizˇno 86% trzˇnim delezˇem trenutno najpopularnejˇsi mo-
bilni operacijski sistem.[2] Ostali trzˇni delezˇi so razvidni na sliki 2.1. Poleg
tega je zelo dostopen za razvoj aplikacij, saj je na voljo veliko literature za
pomocˇ razvijalcem. Razvija se lahko na operacijskih sistemih maxOs, Win-
dows in Linux v programskih jezikih Java in Kotlin ter knjizˇnice v C/C++.
Zaradi teh lastnosti in predhodnih izkusˇenj z razvojem, smo se odlocˇili, da
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Slika 2.1: Trzˇni delezˇi mobilnih operacijskih sistemov. Sˇtevilka na grafu
predstavlja tisocˇ prodanih naprav v 1. cˇetrtletju 2018. Kategorija OSTALO
ni vidna zaradi malega delezˇa prodanih naprav (0,0%)
razvijemo aplikacijo za Android.
Odlocˇitev za uporabo operacijskega sistema Android se nam je izplacˇala, saj
smo med razvojem aplikacije vedno nasˇli ustrezno literaturo in z uporabo
programskega jezika Java smo lahko uporabili nasˇe izkusˇnje z razvojem v
tem programskem jeziku.
GraphView je knjizˇnica za Android, ki omogocˇa ustvarjanje grafov. Pod-
pira vecˇ vrst grafov (stolpicˇne, cˇrtne, tocˇkovne, ...) in izrisovanje grafov v
realnem cˇasu. Ima tudi dobro dokumentacijo. Glavna razloga za uporabo te
knjizˇnice sta dobra dokumentacija in podpora za izrisovanje grafov v realnem
cˇasu. [6]
Za nasˇe potrebe smo uporabili 4 strukture iz knjizˇnice GraphView. Za pred-
stavitev grafa smo uporabili strukturo GraphView. Struktura predstavlja
element na uporabniˇskem vmesniku. Temu elementu se dodajo podatki, ki
jih zˇelimo prikazati. Podatki se dodajo preko strukture LineGraphSeries. En
GraphView ima lahko vecˇ LineGraphSeries, tako je prikazanih vecˇ skupin po-
datkov. LineGraphSeries je sestavljen iz struktur DataPoint. Te strukture
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hranijo vrednost X in Y ter predstavljajo tocˇko na grafu. Nadzor nad prika-
zom podatkov na grafu imamo preko strukture ViewPort. Ta struktura nam
omogocˇa, da dolocˇimo maksimalne in minimalne prikazane vrednosti. Preko
nje tudi omogocˇimo povecˇavo in premikanje po grafu preko zaslona na dotik.
Predstavlja viden del grafa.
Med razvojem aplikacije smo odkrili omejitev knjizˇnice GraphView. Nismo
nasˇli nacˇina, kako avtomatsko skrcˇiti graf, da lahko prikazˇemo vse podatke
naenkrat. Zaradi te pomanjkljivosti je potrebno rocˇno, z uporabo zaslona
na dotik, zmanjˇsati povecˇavo grafa. Ob ponovnem izbiranju bi najverjetneje
izbrali drugo knjizˇnico.
SQLite je javno dostopna knjizˇnica, ki implementira SQL (structured query
language) podatkovno bazo znotraj procesa. Baza je samozadostna, ne po-
trebuje strezˇnika in dodatne konfiguracije. Baza je v celoti shranjena v eni
datoteki. Datoteka je prenosljiva med razlicˇnimi sistemi (32 in 64 bitni)
in arhitekturami (veliki in mali endian). Zaradi teh lastnosti je popularna
za shranjevanje podatkov aplikacij. Za uporabo SQLite v aplikaciji smo se
odlocˇili, ker se knjizˇnica zˇe nahaja v Android SDK.[13]
V aplikaciji smo uporabili bazo SQLite samo preko knjizˇnice Room, ker je
zadostovala vsem potrebam. Vendar lahko, cˇe se v prihodnje pojavijo nove
zahteve, dostopamo direktno do SQLite baze.
Room Persistence Library je knjizˇnica, ki ustvari abstraktni sloj cˇez
knjizˇnico SQLite. Poenostavi ustvarjanje in dostopanje SQLite baze. Room
omogocˇi, da razvijalec definira objekte in preko njih dostopa do baze. S tem
se izogne morebitnim napakam pri pisanju kode za komunikacijo z bazo in si
skrajˇsa cˇas razvoja aplikacije. Za Room smo se odlocˇili, ker smo si z njeno
uporabo poenostavili shranjevanje izmerjenih podatkov.[11]
Med razvojem smo opazili dodatno prednost knjizˇnice Room. Cˇe smo spre-
menili strukturo baze, nas je, zaradi povezanosti objektov in baze, razvojno
okolje opozorilo na napako na vseh mestih, kjer komuniciramo s spremenje-
nimi objekti v bazi. Tako smo se izognili iskanju napak kasneje v razvoju.
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SharedPreferences je vmesnik vkljucˇen v Android SDK (software deve-
lopment kit), ki omogocˇa shranjevanje parov ime in podatek. Shranjuje se
lahko vse osnovne podatkovne tipe Jave in tip String. Glavna lastnost Sha-
redPreferences je, da se podatki ohranijo po zaprtju aplikacije.
V aplikaciji smo SharedPreferences uporabljali za shranjevanje nastavitev
povezave z zunanjo bazo in za shranjevanje identifikacijskih sˇtevilk med pre-
hajanjem med meniji, ker je njegova uporaba preprosta in ne zahteva veliko
dodatne kode.
Za nasˇo uporabo se je SharedPreferences izkazal za primernega in z njim
nismo imeli tezˇav.
2.2 Opis razvoja
Na zacˇetku razvoja smo zozˇali mozˇne nacˇine izdelave aplikacije na 2 nacˇina.
Izdelava s programskim jezikom QML (Qt Modeling Language) ali z Javo in
Android SDK. QML je deklerativni programski jezik, ki omogocˇa hitri ra-
zvoj aplikacij. Njegove prednosti so predvsem hitrost in preprostost razvoja
ter prenosljivost med operacijskimi sistemi. Pomanjkljivosti pa so slabsˇa
podpora in tezˇja uporaba nekaterih funkcij operacijskega sistema. Predno-
sti Android SDK so zmogljivost, sˇtevilo knjizˇnic in literatura ter podpora
vseh funkcij operacijskega sistema. Njegova slabost je vecˇja kolicˇina in kom-
pleksnost napisane kode. Odlocˇili smo se za razvoj v Android SDK, ker zˇe
imamo predhodnje izkusˇnje z Android SDK in smo tako lahko hitreje razvijali
aplikacijo ter lazˇje resˇili nepredvidene probleme.
Za razvojno okolje smo uporabili IDE (integrated development enviro-
nment) Android Studio, ker nam omogocˇa preprost nacˇin zagona aplikacije
na mobilnem telefonu ali na emulatorju, predloge za projekt, povezavo s sis-
temom za avtomatsko izgradnjo Gradle, ki poenostavi dodajanje knjizˇnic in
izgradnjo aplikacije. Android Studio prav tako omogocˇa povezavo s sistemom
za upravljanje verzij Git, ki smo ga uporabili pri razvoju tega projekta. Pro-
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jekt gostuje na GitHub. Uporaba sistema za upravljanje verzij nam nudi pre-
gled nad vsemi spremembami, varnostno kopijo in preprost nacˇin prenasˇanja
projekta med racˇunalniki.
2.2.1 Metoda razvoja
V tem podpoglavju opiˇsemo pristop, ki smo ga uporabili pri izdelavi apli-
kacije. Predstavimo tudi druge metode razvoja, ki smo jih preucˇili pred
zacˇetkom razvoja aplikacije.
Obstaja vecˇ metod razvoja programske opreme. Poznamo Waterfallov mo-
del, Spiralni model in Agilne metode. Zaradi hitro spreminjajocˇih zahtev,
majhnosti razvojne ekipe in stroge cˇasovne omejitve smo se odlocˇili, da ne
sledimo nobenemu modelu in pri razvoju uporabimo samo pristope, kot so
Continuous integration, Prototyping in Incremental development.
Continuous integration je pristop k razvoju programske opreme, pri ka-
terem razvijalci pogosto zdruzˇujejo svojo kodo projekta z glavno kodo pro-
jekta. Pri tem se napake hitro odkrijejo in se lahko tudi hitro popravijo.
Na ta nacˇin se izognemo veliki kolicˇini napak, ki so posledica nezdruzˇljivosti
kode razvijalcev z glavno kodo projekta. Pri tem projektu smo implementi-
rali ta pristop tako, da smo vsaj enkrat na dan zdruzˇili novo napisano kodo z
glavno kodo projekta. Pri tem smo uporabili GitHub, kjer smo gostili glavno
kodo projekta in Git, ki smo ga uporabili za zdruzˇevanje razvite kode z glavno
kodo. Ta pristop nam je tudi zmanjˇsal tveganje za prekoracˇitev roka izdelave
projekta v primeru tehnicˇne okvare strojne opreme ali razvojnega okolja, saj
smo imeli manj kot en dan staro verzijo projekta na GitHubu. Potrebno je
opozoriti, da od pristopa Continuous integration nismo uporabili testiranja
UnitTest, zaradi cˇasovnega strosˇka implementacije tega tipa testiranja. [5]
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Prototyping je pristop k razvoju programske opreme, pri katerem se izdela
nedokoncˇano programsko opremo z minimalno funkcionalnostjo. Ti proto-
tipi omogocˇajo testiranje in demonstracijo posameznih funkcij programa. Na
ta nacˇin lahko stranka poda svoje mnenje in predloge za spremembe ter iz-
boljˇsave dolocˇene funkcije programske opreme, sˇe preden je ta dokoncˇana. Za
pristop prototipiranja smo se odlocˇili z namenom, da lahko hitro predstavimo
nove funkcionalnosti in dobimo povratno informacijo o njih.[12] Poznamo vecˇ
vrst prototipov:
• Throwaway prototyping: Pri tej vrsti prototipe zavrzˇemo, ko jih
naredimo. Njihov namen je hiter preizkus dolocˇene funkcije programske
opreme. Pomagajo nam dolocˇiti koncˇne funkcije programske opreme.
• Evolutionary prototyping: Pri tej vrsti prototipe nadgrajujemo z
novimi funkcijami in jih ne zavrzˇemo. To nam omogocˇa, da z razvo-
jem programske opreme dodajamo nove zahteve, na katere pri zacˇetku
razvoja nismo pomislili.
• Incremental prototyping: Tukaj izdelamo vecˇ prototipov, ki jih na
koncu zdruzˇimo.
Pri tem projektu se je uporabilo pristop evolucijskega prototipiranja, zaradi
mozˇnosti dodajanja nepredvidenih zahtev.
Incremental and iterative development je pristop k razvoju program-
ske opreme, ki temelji na iteriranju skozi stopnjo nacˇrtovanja, stopnjo razvoja
in stopnjo ocenjevanja. Iteriranje se ponavlja, dokler projekt ni koncˇan. Pri-
stop omogocˇa ucˇenje iz napak prejˇsnjih iteracij in dodajanje novih funkcio-
nalnosti v odziv prejˇsnji iteraciji. Vecˇkratno ocenjevanje funkcionalnosti med
razvojem omogocˇa sprotno odpravljanje napak. Ta pristop je bil izbran, ker
omogocˇa vecˇkratno ocenjevanje in spreminjanje funkcionalnosti.[7] Primer na
sliki 2.2
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Slika 2.2: Diagram procesa iterativnega razvoja.
Uporabljena je bila mesˇanica vseh pristopov. Iz vsakega pristopa so bile
uporabljene najprimernejˇse in najbolj prakticˇne lastnosti. Od Continuous
integration je bilo uporabljeno sprotno zdruzˇevanje kode, od Prototyping je
bilo uporabljeno postopno dodajanje funkcionalnosti in od Incremental de-
velopment je bilo uporabljeno iteriranje med nacˇrtovanjem, razvojem in oce-
njevanjem. Za kombinacijo pristopov smo se odlocˇili zaradi mnenja, da bi
strogo sledenje dolocˇenega postopka upocˇasnjevalo razvoj aplikacije.
2.3 Funkcionalnosti
V tem podpoglavju opiˇsemo funkcionalnosti, ki jih ima razvita aplikacija. Za
vsako aplikacijo predstavimo kako deluje, kako smo jo implementirali in cˇemu
sluzˇi v aplikaciji. Opiˇsemo tudi nasˇe ugotovitve od razvoja funkcionalnosti.
Merjenje ja najpomembnejˇsa fukcionalnost nasˇe aplikacije. Omogocˇa nam
pridobivanje podatkov s senzorjev na mobilni napravi. Pri nasˇi aplikaciji smo
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se odlocˇili samo za uporabo merilnika pospesˇka in zˇiroskopa, vendar se lahko
funkcionalnost merjenja razsˇiri na dodatne senzorje. Za uporabo teh dveh
senzorjev smo se odlocˇili, ker smo prepricˇani, da nam podata dovolj potrebnih
podatkov za analizo tremorjev. Ostale senzorje (senzor magnetnega polja,
senzor svetlosti, barometer, ...) nismo uporabili, ker se nam po nasˇem mne-
nju cˇasovni vlozˇek implementacije ne bi povrnil. Pridobljeni podatki ne bi
bistveno pripomogli k izboljˇsavi nasˇe analize tremorjev.
Merjenje smo implementirali tako, da smo ustvarili nov razred, ki razsˇiri
vmesnik SensorEventListener. V tem razredu smo ustvarili metodo onSen-
sorChanged, ki za parameter sprejme objekt tipa SensorEvent. Ta objekt
nam pove tip senzorja in izmerjene vrednosti dogodka. V nasˇi implementa-
ciji smo uporabili en razred za zajemanje podatkov od obeh senzorjev, ker
smo na ta nacˇin prihranili cˇas in zmanjˇsali sˇtevilo vrstic kode. Posledica
nasˇe odlocˇitve je to, da moramo v metodi onSensorChanged napisati kodo
za shranjevanje vsakega senzorja posebej, prav tako moramo z vejitvenim
stavkom preveriti tip senzorja izmerjenih vrednosti. Med izvajanjem mer-
jenja se podatki zapisujejo v seznam tipa ArrayDeque. Po koncˇani meritvi
se izmerjeni podatki zapiˇsejo v SQLite bazo na napravi. Za taksˇen nacˇin
shranjevanja meritev smo se odlocˇili, ker pisanje v bazo vzame veliko cˇasa v
primerjavi s shranjevanjem v seznam. To nam je bilo pomembno, saj smo
zˇeleli, da proces merjenja poteka nemoteno in cˇimbolj ucˇinkovito.
Nasˇa implementacija se je izkazala za ucˇinkovito, vendar smo imeli tezˇave
z napakami zaradi ponavljajocˇe kode. Boljˇsa implementacija bi bila, da bi
ustvarili razred, ki bi se mu podal tip senzorja in bi meril podatke samo tega
tipa senzorja.
Zˇiroskop: Aplikacija meri rotacijo z zajemanjem podatkov zˇiroskopa mo-
bilne naprave. Pri tem uporablja knjizˇnice Sensor, SensorEvent, SensorEven-
tListener in SensorManager. Od zˇiroskopa pri vsaki meritvi pridobi 3 vre-
dnosti. Rotacije v radianih na sekundo za osi X, Y in Z. Izmerjeni podatki so
tipa float. Pri tipu float se lahko pojavi napaka pri zaokrozˇevanju, vendar za
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nasˇe potrebe ne potrebujemo taksˇne natancˇnosti, da bi nam zaokrozˇitvena
napaka predstavljala problem. Zakasnitve med meritvami so nastavljene na
minimalno vrednost. Natancˇna vrednost zakasnitve je odvisna od operacij-
skega sistema in strojne opreme mobilne naprabe. Na nasˇi testni napravi
meri zˇiroskop s frekvenco 200Hz.
Rotacija je zelo koristen podatek v stuaciji, ko je pacientova roka sprosˇcˇenem
polozˇaju (roka pocˇiva na mizi), vendar se vseeno trese tako, da se telefon vrti
okoli dolocˇene osi. V taksˇni situaciji telefon z vidika merilnika pospesˇka mi-
ruje, ker se senzor pospesˇka ne premika. Pri testiranju, kjer pacient opravlja
dolocˇene gibe, nam podatki z zˇiroskopa pokazˇejo zelo drugacˇen prikaz giba-
nja v primerjavi z merilnikom pospesˇka. Tezˇave pri gibih, kjer je prisotna
rotacija, so veliko bolj razvidne.
Merilnik pospesˇka: Tako kot pri zˇiroskopu, uporablja aplikacija za merje-
nje pospesˇka senzor na napravi. Pri tem uporablja iste knjizˇnice kot zˇiroskop.
Merilnik pospesˇka pri vsaki meritvi pridobi tri meritve. Pospesˇek v m/s2 v
smereh X, Y in Z. Enako kot pri zˇiroskopu so podatki pridobljeni v tipu float.
Zakasnitve med meritvami so nastavljene na minimalno vrednost. Natancˇna
vrednost zakasnitve je odvisna od operacijskega sistema in strojne opreme
mobilne naprave. Na nasˇi testni napravi meri merilnik pospesˇka s frekvenco
100Hz.
Merilnik pospesˇka zelo dobro izmeri tremorje roke, ko pacient drzˇi telefon v
roki. Pri vizualizaciji izmerjenih podatkov so tresljaji hitro vidni. Merilnik
pospesˇka v vecˇini primerov bolje izmeri tremorje pri pacientu kot zˇiroskop,
razen v primeru, ko je roka naslonjena na mizi.
Vizualizacija meritve: Med izvajanjem meritve se izmerjeni podatki v
realnem cˇasu prikazujejo na dveh grafih. Na abscisni osi je cˇas, na ordinatni
osi pa vrednost meritve. Zgornji graf prikazuje meritve merilnika pospesˇka,
spodnji meritve zˇiroskopa. Na vsakem grafu so barvno locˇeno (rdecˇa, modra
in zelena) prikazane meritve za vse tri osi, ki jih senzor meri.
Med razvojem vizualizacije meritve smo priˇsli do tezˇave, ker se je skala av-
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tomatsko prilagajala trenutno prikazanim podatkom na grafu. Problem smo
resˇili tako, da smo nastavili skalo grafa na maksimalno vrednost 40 in mini-
malno vrednost -40. Tako je prikaz vrednosti na grafu jasen in uporabnik se
ne zmede zaradi spreminjanja skale. Enako nastavitev skale smo uporabili
za oba grafa, saj menimo, da tako uporabnik lazˇje primerja podatke obeh
grafov. Potrebno pa je opozoriti, da bi graf zˇiroskopa lahko imel manjˇso
skalo, saj amplituda izmerjenih vrednosti ni tako visoka, kot pri merilniku
pospesˇka.
Podoben problem smo imeli s skalo abscisne osi grafa. Na njej so bile vre-
dnosti prevelike in so se med seboj prekrivale. To smo resˇili tako, da na osi
prikazujemo samo dve sˇtevki. Natancˇne vrednosti sicer ni mozˇno razbrati,
vendar to tudi prej, zaradi prekrivanja, ni bilo mozˇno. Resˇitev ni optimalna,
vendar resˇi problem nepregledne abscisne osi.
Poleg grafov se med merjenjem prikazujejo tudi izmerjene vrednosti. Vre-
dnosti za merilnik pospesˇka so prikazane nad grafom merilnika pospesˇka za
vsako os posebej. Enako kot podatki za merilnik pospesˇka, so prikazani po-
datki zˇiroskopa nad grafom zˇiroskopa. Prikazane vrednosti imajo omejeno
natancˇnost na dve decimalni mesti, saj menimo, da je to zadostna natancˇnost
za sprotno spremljanje meritve.
Vizualizacija meritve je razvidna na sliki 2.3.
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Slika 2.3: Posnetek zaslona aplikacije med merjenjem. Razvidna sta grafa
merilnika pospesˇka in zˇiroskopa.
Razlicˇni tipi meritev: Aplikacija locˇi med sˇestimi tipi merjenja, po tri
za vsako roko. V mirovanju, z iztegnjeno roko in v gibanju. Vsak tip me-
ritve traja 20s. Tip meritve se izbere v meniju za izbiro tipa meritve. Te
tipe meritev smo izbrali po posvetu z nevrologom, ki nam je opisal trenutni
postopek izvajanja testov.
Merjenje v mirovanju poteka tako, da pacient prime v roko telefon in zacˇne
merjenje. Med merjenjem pacient ne premika roke v kateri ima telefon in jo
poskusˇa imeti v sprosˇcˇenem polozˇaju.
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Merjenje z iztegnjeno roko se zacˇne enako kot merjenje v mirovanju. Med
merjenjem pacient iztegne roko v kateri drzˇi telefon in jo poskusˇa cˇimbolj
mirno drzˇati v tem polozˇaju do konca meritve.
Merjenje v gibanju se zacˇne enako ko prejˇsnja merjenja. Med merjenjem se
pacient z roko, v kateri drzˇi telefon, premika iz stanja, ko ima roko iztegnjeno
pred seboj, v stanje, ko se njegova roka dotika njegovega nosu, in nazaj v
zacˇetno stanje. Pacient do konca merjenja ponavlja ta gib.
Pri vseh tipih meritev je pomembno, da pacient s telesom cˇim bolj miruje
in ne izvaja nepotrebnih gibov, ker so senzorji na mobilni napravi dovolj
obcˇutljivi, da zaznajo tudi majhne gibe telesa.
Hranjenje nastavitev: Aplikacija omogocˇa hranjenje nastavitev povezave
baze z uporabo vmesnika SharedPreferences. Nastavitve se vnesejo v meniju
za nastavitve. Shranjene nastavitve ob ponovnem zagonu ni potrebno po-
novno vnasˇati, saj ostanejo shranjene med zagoni. Nastavitve se lahko vnasˇa
ali spreminja samo, ko uporabnik ob zagonu aplikacije vpiˇse posebno sˇtevilko.
Takrat se v glavnem meniju prikazˇe dostop do menija za nastavitve.
Zaradi cˇasovne omejitve nam ni uspelo preveriti varnosti implementacije hra-
njenja nastavitev. Obstaja mozˇnost, da nepooblasˇcˇena oseba dostopa do
nastavitev.
Posˇiljanje podatkov v zunanjo bazo: Aplikacija omogocˇa posˇiljanje po-
datkov v zunanjo bazo. To poteka preko direktne povezave na zunanjo bazo.
Za povezavo se uporablja knjizˇnica Sql, ki je del Jave. Pred posˇiljanjem
podatkov v zunanjo bazo, se iz shranjenih nastavitev preberejo IP (internet
protocol) naslov in vrata baze, ime sheme, uporabniˇsko ime ter geslo. Iz
teh podatkov se sestavi naslov za povezavo na zunanjo bazo. Ta naslov se
poda knjizˇnici Sql, ki ustvari povezavo. Ko je povezava ustvarjena, se zacˇne
posˇiljanje podatkov v skupinah stavkov SQL. Posˇiljanje poteka tako, da se
podatki preberejo iz tabele na lokalni SQLite bazi in se vnesejo v skupino
stavkov SQL. Potem se skupina stavkov posˇlje na bazo in enak postopek se
ponovi za drugo tabelo. Posˇiljajo se samo podatki iz dveh tabel (measure-
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ments in readings), saj se predvideva, da ostale tabele na zunanji bazi zˇe
vsebujejo vse potrebne podatke. Po koncˇanem vstavljanju v zunanjo bazo,
se povezava zapre.
Nasˇa implementacija posˇiljanja podatkov v zunanjo bazo ni optimalna, saj je
potrebna direktna povezava na zunanjo bazo. Direktna povezava potrebuje
zanesljivo povezavo z omrezˇjem, ki pa ni vedno na voljo na mobilni napravi.
Boljˇsa resˇitev bi bila uporaba Representational State Transfer (REST). To bi
odpravilo pomanjkljivosti direktnega dostopa do baze, vendar bi bila imple-
mentacija zahtevnejˇsa. Zaradi zahtevnejˇse implementacije in cˇasovnih ome-
jitev razvoja, smo se vseeno odlocˇili za uporabo direktne povezave z zunanjo
bazo.
Slika 2.4: Diagram knjizˇnice Room
Shranjevanje podatkov v bazi: Izmerjeni podatki se vpiˇsejo v SQLite
bazo preko knjizˇnice Room. Za upravljanje baze se uporabljajo posebni ja-
vanski razredi. Ti razredi definirajo strukture v bazi preko anotacij. Anota-
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cije definirajo tip objekta v bazi, ki ga javanski razred predstavlja in njegove
lastnosti. Uporabljeni so bili 3 tipi razredov. Database, DAO (data access
object) in Entity. Struktura knjizˇnice Room je predstavljena na sliki 2.4.
Database razred definira, katere entitete ima baza, hrani instanco baze in z
bazo povezˇe razred DAO.
Razred DAO definira vse mozˇne transakcije z bazo in je v osnovi tipa In-
terface. Pri operacijah brisanja in vstavljanja se definira samo parameter
metode in tip, ki ga metoda vrne. Pri poizvedbah se v anotacijo zapiˇse sˇe
stavek SQL, ki se uporabi za poizvedbo.
Zadnji uporabljeni tip razreda je tip Entity. Ta tip definira entiteto v bazi.
Poleg tipa hranjenih podatkov so tu definirane metode, ki vrnejo privzete
vrednosti potrebne pri postavitvi baze. Diagram podatkovne baze je pred-
stavljen na sliki 2.5.
Lokalno shranjevanje podatkov nam omogocˇa, da aplikacija ni odvisna od
konstantne povezave z zunanjo bazo. Uporaba podatkovne baze za lokalno
shranjevanje podatkov nam: zmanjˇsa mozˇnosti za napake v shranjenih po-
datkih v primerjavi s shranjevanjem podatkov direktno v datoteko, omogocˇi
uporabo jezika SQL za dostopanje do shranjenih podatkov in poenostavi
posˇiljanje podatkov v zunanjo bazo, saj sta si strukturi zunanje in lokalne
baze zelo podobni.
Spodnja izseka prikazujeta uporabo anotacij za definiranje strukture baze in
operacij z njo.
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Izsek iz razreda tipa Entity
@Entity(tableName = "measurements",
foreignKeys = {@ForeignKey(entity = Test.class,
parentColumns = "id",
childColumns = "test_id",
onDelete = ForeignKey.CASCADE),
@ForeignKey(entity = MeasurementType.class,
parentColumns = "id",
childColumns = "measurement_type_id")})
public class Measurement {
@PrimaryKey(autoGenerate = true)
@ColumnInfo(name = "id")
public int id;
}
Izsek iz razreda tipa DAO
@Insert(onConflict = OnConflictStrategy.REPLACE)
public void insertReadings(Reading... readings);
@Delete
public void deleteMeasurements(Collection<Measurement>
measurements);
@Query("SELECT * FROM tests")
public Test[] loadAllTests();
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Slika 2.5: Diagram podatkovne baze.
Analiza podatkov: Aplikacija poleg prikaza zajetih podatkov, te podatke
sˇe analizira. Naredi dve analizi: analizo frekvenc in analizo spremembe pov-
precˇne amplitude v odsekih 100ms. Analizi se izvedeta neodvisno za vsako
izmerjeno os vsakega senzorja.
Pri analizi frekvence se naredi Fourierova transformacija zajetih podatkov.
Nato se transformirane podatke kvadrira. Analiza prikazˇe amplitude nihanja
po frekvencah.
Amplituda se izracˇuna iz vsote absolutne vrednosti meritev v 100ms. Izracˇuna
se vse odseke 100ms od zacˇetka do konca merjenja. Amplituda se za vsak
odsek izracˇuna po naslednji formuli:
s
n
Pri cˇemer je n sˇtevilo meritev v odseku in s vsota absolutne vrednosti
meritev v odseku.
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Lokalna analiza podatkov omogocˇa, da uporabnik dobi dodatne podatke o
meritvah brez posˇiljanja meritev v zunanjo bazo.
2.4 Uporabniˇski vmesnik
V tem podpoglavju je opisan uporabniˇski vmesnik mobilne aplikacije in po-
stopek njegove predvidene uporabe. Poleg tega so predstavljene zahteve, ki
smo si jih zadali pri izdelavi uporabniˇskega vmesnika.
Najpomembnejˇsa lastnost uporabniˇskega vmesnika je preprosta uporaba.
Uporabniˇski vmesnik je zasnovan z velikimi gumbi, velikim tekstom in pre-
prosto navigacijo med meniji. Tekst (oznake gumbov in podatkov) v upo-
rabniˇskem vmesniku je shranjen v samostojni datoteki. To omogocˇa prepro-
sto prevajanje v druge jezike.
Po zagonu aplikacije se uporabniku prikazˇe meni za vnos osebne identifika-
cijske sˇtevilke. Vnos identifikacijske sˇtevilke je potreben, da lahko uporabnik
dostopa samo do svojih meritev.
Po uspesˇnem vnosu identifikacijske sˇtevilke se prikazˇe glavni meni. Ta meni
je osrednja tocˇka aplikacije. S tega menija lahko uporabnik izbere pregled zˇe
opravljenih meritev ali zajemanje novih meritev.
Meni za izbiro zajemanja novih meritev ima gumbe za vseh sˇest mozˇnih tipov
meritev in gumb za vrnitev na glavni meni. Ob pritisku na enega od gumbov
za meritev, se pricˇne nova meritev.
Prikazˇe se zaslon za merjenje (prikazan na sliki 2.3), na katerem se v real-
nem cˇasu prikazujeta graf merilnika pospesˇka in graf zˇiroskopa. Po koncˇanem
merjenju se ponovno prikazˇe meni za izbiro tipa meritve.
Drugi meni dostopen iz glavnega menija, je meni za prikaz obstojecˇih me-
ritev (prikazan na sliki 2.6). S tega menija lahko uporabnik izbriˇse, posˇlje
in pogleda shranjene meritve. Izbira za brisanje in posˇiljanje poteka preko
elementa CheckBox, operacija nad izbranimi elementi se izvede s pritiskom
na ustrezen gumb (SEND ali DELETE ). Za prikaz vizualizacije meritve je
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potreben pritisk na vrstico meritve. V vrstici je napisan tip meritve in cˇas
zajema meritve. V vsaki vrstici je element CheckBox, ki se uporablja za iz-
bris in posˇiljanje.
Zatem se prikazˇe zaslon za prikaz vizualizacije (slika 2.6). Na tem zaslonu
so tri mozˇne vizualizacije: neobdelani podatki, analiza frekvence (razvidno
na sliki 2.7) in analiza amplitude (razvidno na sliki 2.7). Prikaz posame-
zne vizualizacije se sprozˇi s pritiskom na ustrezen gumb ob spodnjem robu
zaslona.
Zacˇetni prikaz je vizualizacija neobdelanih podatkov. Mozˇna je tudi izbira
prikazanih osi, ki pa, zaradi pomankljivosti izbrane knjizˇnice GraphView, ne
deluje optimalno. Os X mora biti vedno izbrana, medtem ko os Y in os Z
nista obvezni. Po izbiri prikazanih osi je potreben ponovni pritisk na gumb
za izbiro vizualizacije. Prikazana grafa podpirata funkcijo Pinch to zoom
in premikanje prikazanih podatkov z drsanjem prsta po grafu. Vizualizacija
analize frekvence ne podpira premikanja vidnega polje, saj nas zanima samo
dolocˇeno obmocˇje frekvenc.
Pri vizualizaciji neobdelanih podatkov in vizualizaciji analize amplitude je
na x-osi cˇas in na y-osi amplituda. Pri vizalizaciji analize frekvence je na
x-osi frekvenca in na y-osi amplitude nihanja.
Aplikacija ima tudi skriti del uporabniˇskega vmesnika. To je meni za nastavi-
tev povezave z zunanjo bazo. V njem se vnese IP, omrezˇna vrata, ime sheme,
uporabniˇsko ime in geslo. Podatki morajo biti vnesˇeni v celoti. Uporabniku
se prikazˇe obvestilo, cˇe poskusˇa shraniti nepopolne podatke. Podatke je po-
trebno nastaviti preden se poskusˇa posˇiljati meritve v zunanjo bazo. Gumb za
ta meni se prikazˇe v glavnem meniju, cˇe uporabnik vnese 2390 na zacˇetnem
zaslonu. Mozˇno je, da se uporabniku nehote prikazˇe meni za nastavitve,
vendar je verjetnost majhna.
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(a) Posnetek zaslona menija za izbiro
shranjenih meritev.
(b) Posnetek zaslona vizualizacije neob-
delanih podatkov meritve.
Slika 2.6: Meni za izbiro meritve in vizualizacija neobdelane meritve.
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(a) Posnetek zaslona vizualizacije spre-
membe frekvence meritve.
(b) Posnetek zaslona vizualizacije spre-
membe amplitude meritve.
Slika 2.7: Primer vizualizacije frekvence in amplitude
Poglavje 3
Testiranje
V tem poglavju predstavimo postopek testiranja aplikacije. Opiˇsemo popu-
lacijo uporabnikov, na katerih smo izvajali testiranje, postopek testiranja in
odzive uporabnikov. Opiˇsemo spremembe, ki smo jih implementirali glede na
odziv uporabnikov. Na koncu sˇe opiˇsemo postopek testiranja funkcionalnosti.
3.1 Odziv uporabnikov
Uporabniˇski vmesnik je bil testiran zˇe med razvojem aplikacije. Dodatno
testiranje je bilo opravljeno pred zakljucˇkom razvoja. Testiranje je bilo opra-
vljeno na desetih uporabnikih razlicˇnih starosti, z razlicˇno spretnostjo upo-
rabe mobilnih naprav (spretni in nespretni) in z razlicˇno kakovostjo vida
(dober in slab). Sˇtirje uporabniki so bili spretni z mobilnimi napravami in
so imeli dober vid. Trije uporabniki so bili spretni z mobilnimi napravami in
so imeli slab vid. Trije uporabniki so bili nespretni z mobilnimi napravami
in imeli slab vid. Razporeditev uporabnikov je prikazana na spodnji tabeli.
Spretnost z mobilno napravo \vid dober slab
dobra 4 3
slaba 0 3
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Zaradi cˇasovne omejitve nam ni uspelo testirati aplikacijo na uporabniku
z dobrim vidom in slabo spretnostjo uporabe mobilne naprave. Pri nasˇem
iskanju uporabnikov nismo nasˇli mlade osebe, ki bi bila nespretna pri upo-
rabi mobilne naprave. Vsi uporabniki, ki so nespretni pri uporabni mobilne
naprave, so starejˇse osebe, ki zaradi starosti nimajo vecˇ dobrega vida.
Testiranje je za vsakega uporabnika potekalo po naslednjem postopku:
1. Uporabniku je bila dana mobilna naprava z odprto aplikacijo.
2. Uporabnik je bil pozvan, da vnese poljubno sˇtevilko, da lahko zacˇne
uporabljati aplikacijo.
3. Uporabnik je bil pozvan, da zacˇne test.
4. Uporabnik je bil pozvan, da si ogleda izmerjene podatke.
5. Uporabnik je bil pozvan, da pogleda razlicˇne vizualizacije.
Cˇe so imeli uporabniki tezˇave pri uporabi aplikacije, jim je bila nudena
pomocˇ. Na koncu testiranja so uporabniki podali svoje opazˇene pomanklji-
vosti in svoje mnenje za izboljˇsavo.
Odkrita pomankljivost je bila, da uporabniki s slabim vidom tezˇko vidijo
gumb operacijskega sistema za prehod na prejˇsnji meni. Predlog za izboljˇsavo
je bil prevod aplikacije v slovensˇcˇino.
3.2 Opis sprememb
Po testiranju z uporabniki in zajemanju pomankljivosti in predlogov, je bila
aplikacija izboljˇsana. Na zaslon s prikazom vizualizacije je bil dodan gumb
za nazaj. Primerjava je prikazana na sliki 3.1. Vsi gumbi za nazaj so bili
poimenovani enako. Prevod aplikacije se zaradi cˇasovne omejitve razvoja ni
izvedel, vendar je prevod preprost, saj so vsa besedila prebrana iz ene dato-
teke. Tako je za prevod aplikacije potrebno spremeniti samo eno datoteko.
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(a) Pred testiranjem (b) Po testiranju
Slika 3.1: Primerjava vizualizacije pred in po spremembah na podlagi testi-
ranja.
3.3 Testiranje funkcionalnosti
Celotno testiranje funkcionalnosti je potekalo med razvojem funkcionalnosti.
Testiranje je potekalo tako, da je bil najprej testiran predviden nacˇin upo-
rabe. Nato so bili testirani mozˇni nepredvidljivi primeri uporabe. Testiranje
je bilo opravljeno s strani razvijalcev in manjˇsega sˇtevila uporabnikov.
Edina netestirana funkcionalnost je posˇiljanje podatkov v zunanjo bazo. Za-
28 Urban Kocmut
radi nedostopnosti zunanje baze testiranje ni bilo mozˇno.
3.4 Primerjava pametnega telefona z drugimi
senzorji
Odlocˇili smo se, da poleg mobilne aplikacije testiramo tudi strojno opremo.
Primerjali smo razlicˇne oblike senzorjev. V nasˇi primerjavi smo uporabili
rokavico s senzorji, prikazano na sliki 3.2, industrijski paket senzorjev, pri-
kazan na sliki 3.2 in pametni telefon, prikazan na sliki 3.3. Nismo primerjali
natancˇnosti med napravami, ker nismo imeli testa, s katerim bi lahko z napra-
vami opravili enake gibe. Preverjali smo, kako preprosto je drzˇati napravo in
z njo izvajati meritve. Testirali smo na treh uporabnikih. Vsi uporabniki so
bili brez gibalnih tezˇav. Testiranje je potekalo tako, da je uporabnik v roki
drzˇal senzor in izvedel vse teste iz mobilne aplikacije. Med testiranjem se
podatki niso belezˇili. Spodaj so napisane nasˇe ugotovitve za vsako napravo.
(a) Rokavica s senzorji (b) Industrijski paket senzorjev
Slika 3.2: Primeri alternativnih oblik senzorjev.
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Slika 3.3: Pametni telefon Samsung A8.
Rokavica s senzorji: Rokavica se najlazˇje drzˇi v roki, saj jo uporabnik
natakne na roko. Problem pri rokavici je, da se tezˇko natakne na roko pri
uporabnikih z velikimi rokami. Rokavica potrebuje tudi kabel za napajanje
in prenos podatkov, ki mora biti prikljucˇen med merjenjem. Kabel ovira
uporabnika pri izvajanju testa.
Industrijski paket senzorjev: To je oranzˇen kvader narejen iz plastike
in kovine. Preprosto ga je drzˇati v roki in zaradi majhne velikosti uporabniki
z malimi rokami nimajo tezˇav z drzˇanjem naprave. Pomanjkljivost je, da
paket senzorjev, enako kot rokavica, potrebuje povezavo s kablom za prenos
podatkov in napajanje. Kabel ovira uporabnika pri izvajanju testa.
Pametni telefon: Prednost telefona je, da med izvajanjem testa ne po-
trebuje povezave s kablom. Tezˇavo imajo samo uporabniki z malimi rokami,
saj telefon tezˇko drzˇijo med merjenjem. Potrebno je opozoriti, da obstajajo
manjˇsi pametni telefoni, ki bi odpravili tezˇavo pri teh uporabnikih.
Po primerjavi pametnega telefona z drugimi senzorji smo ugotovili, da je
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pametni telefon ustrezna naprava za izvajanje testiranja. Od vseh naprav je
tudi cenovno najbolj dostopen.
Poglavje 4
Zakljucˇek
Nevrologi trenutno nimajo mozˇnosti merjenja tremorjev pri pacientih s sen-
zorji za pospesˇek in zˇiroskopom. Narejena aplikacija resˇi ta problem z upo-
rabo senzorjev v mobilni napravi. Poleg tega omogocˇa hranjene, posˇiljanje
in vizualizacijo izmerjenih podatkov. Aplikacija je bila razvita z zdruzˇitvijo
razlicˇnih pristopov razvoja programske opreme. Posebna pozornost pri ra-
zvoju aplikacije je bila namenjena primernosti uporabniˇskega vmesnika za
uporabnike s slabsˇim vidom in slabsˇim nadzorom prstov. Aplikacija je bila
testirana pri uporabnikih in odziv uporabnikov je bil uposˇtevan pri razvoju.
Pri razvoju aplikacije sem se naucˇil pomembnosti predvidevanja in nacˇrtovanja
zapletov pri razvoju programske opreme. Spoznal sem pomembnost testira-
nja pri razlicˇnih uporabnikih. Naucˇil sem se uporabe novih knjizˇnic.
4.1 Mozˇnosti za nadaljni razvoj
Med razvojem aplikacije smo opazili naslednje mozˇnosti za nadaljni razvoj:
• Trenutno se uporabljajo samo senzorji na telefonu. S telefonom bi se
lahko povezalo dodatne senzorje (zˇiroskope in merilnike pospesˇka) in
se jih namestilo na druge dele telesa. Tako bi se lahko dobili podatki s
celotnega telesa. V tem primeru bi se lahko dodalo tudi nove teste, ki
zahtevajo gibanje celotnega telesa.
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• Analizirali samo posamicˇne meritve. Naredila bi se lahko analiza vecˇih
meritev. Primerjalo bi se lahko povprecˇne amplitude vecˇih meritev.
Lahko bi se naredilo frekvencˇno analizo vecˇih meritev in prikazalo naj-
bolj izrazite frekvence vsake meritve. Z analiziranjem vecˇih meritev, se
lahko dobi pregled v napredovanje pacientove bolezni med pregledi.
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